
即発ガンマ線分析装置の復旧状況 

H23年8月10日 

① ビームシャッター及びインターロック制御ケーブルの交換 

新しいケーブルに交換し、ビームシャッター及びインターロックが正常に作動する 
ことを確認いたしました。 



② Ge検出器架台修理 

検出器架台（ハンドル軸・軸受）修理により、検出器のズレがなくなりました。 
 
 ③今後の予定 

11月以降、PGA上流側の中性子導管調整終了後、装置本体のレベル調整 
(位置調整)を行う予定です。 


